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Настоящее «Руководство по эксплуатации» относит-
ся к электростимулятору ДЭНАС-Остео со встроен-
ными электродами для стимуляции рефлексоген-
ных зон на задней стороне шеи человека.

«Руководство по эксплуатации» включает в себя 
технический паспорт (часть 1) и инструкцию по при-
менению (часть 2).





ЧАСТЬ 1
Технический паспорт
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1 ПРАвИлА бЕзОПАСНОСТИ 

Информация, содержащаяся в данном ру-
ководстве по эксплуатации, важна для ва-
шей безопасности и для правильного ис-
пользования и ухода за аппаратом.

Аппарат безопасен в применении, т. к. в нем исполь-
зуется источник тока низкого напряжения, изолиро-
ванный от рабочей части аппарата (изделие типа B с 
рабочей частью типа F). 

Аппарат нельзя использовать для лечения паци-
ентов, имеющих имплантированные электронные 
устройства (например, кардиостимулятор), и для 
лечения пациентов с индивидуальной непереноси-
мостью электрического тока.

Запрещается применять аппарат в области прямой 
проекции сердца спереди.

Во время стимуляции не следует подключать па-
циента к какому-либо высокочастотному электри-
ческому прибору. Одновременное использование 
аппарата и другого электрооборудования может 
привести к ожогам и возможному повреждению ап-
парата.

Работа вблизи  коротковолнового или микроволно-
вого оборудования может вызвать нестабильность 
выходных параметров аппарата.
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Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Избегайте длительного нахождения аппарата под 
воздействием прямых солнечных лучей при высо-
кой (>25 ОC) температуре воздуха. Держите аппарат 
вдали от нагревательных приборов.

Изделие содержит хрупкие элементы. Предохра-
няйте его от ударов. Запрещается использование 
аппарата при наличии механических повреждений!

Избегайте падения аппарата и его отдельных 
частей (пульт управления, блок шейных электро-
дов).

Избегайте ударов в область индикатора пульта 
управления.

Если пациент проходит курс другого физиотера-
певтического лечения, использование аппарата 
возможно только по согласованию с лечащим вра-
чом.

Для беременных женщин аппарат должен при-
меняться только в случае безусловной необходи-
мости и по согласованию с врачом, поскольку по-
добные контролируемые исследования не прово-
дились.

Аппарат не является водонепроницаемым. Обе-
регайте его от попадания влаги.
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Внимание!

Запрещается использование внешних сетевых ис-
точников питания.

 

Все работы по ремонту изделия должны проводить 
квалифицированные специалисты на предпри-
ятии-изготовителе. Запрещается самостоятельная 
частичная или полная разборка аппарата, а также 
внесение модификаций в аппарат!

Условия транспортирования: температура от ми-
нус 50 до плюс 50 0С, относительная влажность воз-
духа от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 
106 кПа.

Условия хранения: температура от минус 50 до 
плюс 40 0С, относительная влажность воздуха от 30 
до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

Условия эксплуатации: температура от плюс 10 до 
плюс 35 0С, относительная влажность воздуха от 30 
до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа. 

Если аппарат хранился при температуре окру-
жающего воздуха ниже 10 ОС, выдержите его в нор-
мальных климатических условиях не менее двух 
часов перед использованием.

Утилизация: материалы упаковки аппарата не ока-
зывают вредного воздействия на окружающую сре-
ду, их можно использовать повторно.
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Отдельный сбор электрического и электронного 
оборудования.

Аппарат содержит ценные материалы, которые мо-
гут быть вторично использованы после утилизации 
с учетом требований охраны окружающей среды. 
Их следует сдать в специально предназначенные 
места (проконсультируйтесь в соответствующих 
службах вашего района) для сбора и переработки.

Утилизация изделия технически возможна. Изделие 
не представляет опасности для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды после окончания срока 
службы (эксплуатации) и не требует проведения 
специальных мероприятий по подготовке и 
отправке составных частей изделия на утилизацию.

В конце срока службы (эксплуатации) изделие ути-
лизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
(по классу отходов «А»).
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2 НАзНАЧЕНИЕ 

Электростимулятор чрескожный ДЭНАС-Остео (в 
дальнейшем — аппарат) предназначен для лечеб-
ной и профилактической элект ростимуляции реф-
лексогенных зон на задней стороне шеи и плече-
вого пояса человека. Аппарат имеет встроенные 
электроды.

Аппарат ДЭНАС-Остео предназначен для индивиду-
ального применения в лечебно-профилактических 
учреж дениях и в бытовых условиях в соответствии 
с указаниями лечащего врача.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Электрические импульсы при номинальном на-
пряжении питания имеют следующие выходные па-
раметры:

3.1.1 При минимальной мощности сигнала на на-
грузке величиной 2 кОм длительность положитель-
ной части импульса 7,5 ± 1,5 мкс.
Амплитуда положительной части импульса не бо-
лее 30 В.
Размах импульса не более 40 В.

3.1.2 При максимальной мощности сигнала на на-
грузке величиной 20 кОм длительность положи-
тельной части импульса 142 ± 42 мкс.
Амплитуда положительной части импульса не бо-
лее 30 В.
Размах импульса с нагрузкой (20 ± 1 кОм) – 503 ± 150 В.

3.1.3 Амплитуда воздействия на минимальном уров-
не мощности составляет не более 15 % от амплитуды 
при максимальном уровне мощности (R = 20 кОм).

3.2 Зависимость формы импульса от сопротивления 
нагрузки при минимальном и максимальном уров-
не мощности представлена в таблице 1.
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Сопро-
тивление 
нагрузки

Уровень мощности 1 ед. Уровень мощности 15 ед.

Форма 
напряжения

Размах 
импуль-

са 

Форма 
напряжения

Размах 
импуль-

са 

Без на-
грузки 60 ± 18 В 60 ± 18 В

500 Ом не более 
30 В

не более 
75 В

Epulse не 
более 

300 мкДж

1 кОм 25 ± 7 В

91 ± 27 В
Epulse не 

более 10 
мкДж

Таблица 1

2 кОм 29 ± 9 В 152 ± 
46 В

20 кОм 53 ± 16 В 503 ± 
150 В

Примечание: эпюры в фазе 1 программы 1, в точке достижения макси-
мальной мощности.
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3.3 Аппарат имеет четыре программы электрости-
муляции: «Терапия боли», «Релаксация», «Головная 
боль», «Метеочувствительность», которые различа-
ются продолжительностью воздействия и характе-
ром воздействия на рефлексогенные зоны.

Таблица 2 

3.4 Максимальный ток потребления (при напря-
жении питания 3 В) электростимулятора не более 
140 мА.

3.5 Источник электропитания: 2 элемента питания 
типа LR6/AA общим напряжением от 2,4 до 3,3 В.
Допускается использование аккумуляторных бата-
рей соответствующего типоразмера и напряжения**.

3.6 Масса электростимулятора без элементов пита-
ния 200±50 г.

Чередование пачек импульсов с частотами 77 и 10 Гц

Порядок работы (типы зарядных устройств, методы за-
ряда) описан в инструкции к аккумуляторным батареям. 
Длительность работы аппарата при использовании аккумуля-
торных батарей зависит от свойств аккумуляторов.

*
**

№ Программа Частота сигнала, 
Гц

Продолжитель-
ность (мин)

1 Терапия боли 125; 20; 7710* 20
2 Релаксация 125; 20; 7710* 15 
3 Головная боль 95; 25-75; 7710* 20

4 Метеочувствитель-
ность 6,2; 10; 90; 7710* 20
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3.7 Габариты  основных частей электростимулятора:
— пульт управления не более 100х50х15 мм; 
— блок шейных электродов не более 120х60х50 мм.

3.8 Аппарат выключится не позднее чем через  
3 минуты после окончания процедуры стимуляции 
или последнего нажатия на любую из кнопок (кроме 
кнопки включения/выключения).

3.9 Электромагнитное излучение
Таблица 3

Тест Соответствие Условия использования

ВЧ-из-
лучение
CISPR 11

Класс В
Аппарат может использоваться во 
всех учреждениях, включая домашнее 
использование

3.10 Устойчивость к ВЧ-излучению
Таблица 4

Тест IEC 60601-1-2 
условия тестирования

Приемлемый 
уровень

IEC 61000-4-6 3 Vrms
от 150 кГц до 80 МГЦ 3 Vrms

IEC 61000-4-3 3 V/m
от 80 МГц до 2,5 ГГц 3 V/m
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3.11 Устойчивость к электромагнитным полям
Таблица 5

Тест Тестовый 
уровень

Уровень 
соответ-

ствия

Условия 
использования

Электроста-
тический раз-
ряд (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 кВ кон-
такт

±8 кВ 
возд.

±4 кВ 
контакт

±8 кВ 
возд.

Пол должен быть де-
ревянный, бетонный 
либо из керамической 
плитки. Если пол по-
крыт синтетическими 
материалами — отно-
сительная влажность 
воздуха должна быть 
не менее 40 %

Магнитные 
поля
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Параметры магнитно-
го поля должны быть 
в пределах нормы для 
коммерческих зданий и 
для условий медицин-
ских учреждений
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3.12 Рекомендации по определению необходимо-
го расстояния между аппаратом ДЭНАС-Остео и 
радиоизлучающим оборудованием

Таблица 6

Заявленная макси-
мальная выходная 

мощность 
передатчика P (Вт)

Частота излучения и формула 
для определения расстояния d (м)

150 кГц — 
80 МГц

d = 1,2√P

150 кГц — 
800 МГц

d = 1,2√P

800 МГц — 
2,5 ГГц

d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23
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Наименование изделия, составной части, документа Кол-
во

Пульт управления 1

Блок шейных электродов 1

Руководство по эксплуатации 1

Потребительская тара 1

Элемент питания (типа АА) 2

4 КОМПлЕКТ ПОСТАвКИ

Комплектация аппарата ДЭНАС-Остео должна соот-
ветствовать указанной в таблице 7.

Таблица 7
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Рис. 1.  Внешний вид блока шейных электродов
1. Корпус
2. Встроенные электроды
3. Крышка батарейного отсека

1 2 3

5 УСТРОЙСТвО АППАРАТА

5.1 Общие сведения
Аппарат ДЭНАС-Остео состоит из блока шейных 
электродов и пульта управления, соединенных 
между собой кабелем. Элементы питания устанав-
ливаются в отсек блока шейных электродов.

5.2 Блок шейных электродов



19

Внимание!

Внимание!

Блок шейных электродов (рис. 1) устанавливается 
на задней стороне шеи пациента и фиксируется с 
помощью манжеты. С блока шейных электродов 
осуществляется электростимуляция рефлексоген-
ных зон на задней стороне шеи человека.

Перед применением аппарата рекомендуется 
снять с шеи токопроводящие украшения (цепочки 
из металла и т. п.).

Возможно проявление аллергических реакций из-за 
индивидуальной непереносимости материалов, 
использованных в аппарате. При возникновении 
аллергических реакций следует прекратить ис-
пользование аппарата и обратиться к специали-
сту.
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1. Корпус

2. Дисплей – жидкокристаллический 
индикатор

3. Клавиатура

4. Кабель связи

Рис. 2.  Внешний вид пульта 
управления

5.3 Пульт управления
Управление режимами и мощностью электростиму-
ляции в блоке шейных электродов осуществляется 
на пульте управления (рис. 2).
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5.3.1 Кнопки управления на клавиатуре
Таблица 8

Кнопки управления*

Включение/
выключение 

аппарата 

Переключение 
программ элек-
тростимуляции

Уменьшение 
мощности 

воздействия

Увеличение 
мощности 

воздействия

5.3.2 Индикатор пульта управления

При нажатии на любую из кнопок клавиатуры кратковре-
менно включается подсветка индикатора.

*

Символ «Выбор программы»

Символ «Время»

Символ «Мощность»

Номер программы или минуты

Уровень мощности или секунды

Символ «Контакт с кожей»

Символ «Батарея разряжена»

Символ «Контакт с кожей»
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Внимание!

6 ПОРЯДОК РАбОТЫ

6.1 Подготовка аппарата к работе
Открыть крышку батарейного отсека на блоке шей-
ных электродов (БШЭ). Установить элементы пита-
ния согласно п. 8 настоящего руководства по экс-
плуатации. Закрыть крышку батарейного отсека.
Перед процедурой необходимо убедиться в отсут-
ствии токопроводящих элементов (украшений и 
пр.) на месте стимуляции.

Использование аппарата при наличии токопро-
водящих элементов на области стимуляции за-
прещено и может вызвать ожог электрическим 
током.

Закрепить БШЭ у себя на задней стороне шеи само-
стоятельно или используя стороннюю помощь, при 
этом электроды должны плотно прилегать к коже, 
но крепление не должно давить на шею. Для улуч-
шения контакта кожу в облас ти воздействия можно 
протереть тампоном, смоченным водой, или на-
нести небольшое ко личество крема «Малавтилин» 
(воздействие можно начи нать после полного впи-
тывания крема). 

6.2 Включение аппарата
Кратковременно нажать на кнопку  на пульте 
управления, при этом прозвучит мелодия привет-
ствия, а на индикаторе отобразится следующая ин-
формация:
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Внимание!

6.3 Использование аппарата

Для изменения программы терапии кратковремен-
но нажать кнопку . 

Сменить программу стимуляции можно в любой 
момент времени. Для смены программы в процес-
се стимуляции (на индикаторе отображается время) 
кратковременно нажать кнопку . Аппарат отобра-
зит текущую программу стимуляции и установлен-
ную мощность. Последующими кратковременными 
нажатиями кнопки  выбрать необходимую про-
грамму. Выбранная программа начнется с первой 
фазы, при этом выбранная ранее мощность сохра-
нится.

Для установки или изменения мощности электро-
стимуляции использовать кнопки  и . 

Контроль за изменением мощности осуществля-
ется субъективно по ощущениям пациента при 
контакте электродов с поверхностью кожи. Не 
следует превышать порог переносимости боли.

Символ «Выбор программы»

Символ «Мощность»

Номер программы

Уровень мощности

Наличие контакта электродов с кожей
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Внимание!

При уровне мощности больше нуля и наличии кон-
такта обоих электродов с кожей аппарат формирует 
импульсы электростимуляции в соответствии с вы-
бранной программой и уровнем мощности.

Если аппарат не может определить наличие контак-
та, воспользуйтесь функцией «Терапия без контроля 
контакта».

Функция «Терапия без контроля контакта» позво-
ляет проводить процедуру при отсутствии контак-
та или неустойчивом контакте электродов с телом 
пациента. Для включения функции «Терапия без 
контроля контакта» нажать кнопку  и удерживать 
в нажатом состоянии до начала мигания символов 
контакта электродов с кожей.

Функция «Терапия без контроля контакта» дей-
ствует в течение одного сеанса. Для применения 
этой функции при очередном сеансе необходимо 
повторное включение функции.

Во время стимуляции через 5 секунд отсутствия на-
жатий на кнопки аппарат переключается в режим 
отображения оставшегося времени процедуры. 

Символ «Время»

Оставшееся время стимуляции

Наличие контакта электродов с кожей
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При отсутствии контакта с кожей хотя бы одного из 
электродов подается звуковой сигнал и сеанс при-
останавливается на 10 секунд. Если за это время 
контакт с кожей восстанавливается, то сеанс про-
должается; если же контакт не восстанавливается, 
то аппарат переходит в режим ожидания.

В процессе проведения терапии можно изменить 
мощность электрического стимулирующего сигна-
ла нажатием кнопок  или . При этом аппарат 
отобразит на индикаторе номер действующей про-
граммы слева и мощность стимуляции справа. Про-
цесс терапии в этом случае не прерывается и не пе-
резапускается. Возврат в отображение оставшегося 
времени стимуляции произойдет автоматически 
через 5 секунд отсутствия нажатий на кнопки.

Сеанс автоматически прекращается по истечении 
установленного времени работы программы. Для 
повторения сеанса установите необходимую мощ-
ность стимуляции, не снимая аппарат.

Для выхода из режима терапии следует либо умень-
шить мощность воздействия до нуля, либо убрать 
блок шейных электродов с шеи пациента.

6.4 Выключение аппарата
Для выключения аппарата нажать и длительно (бо-
лее 3 с) удерживать кнопку , пока не зазвучит за-
вершающая сеанс мелодия, после чего кнопку  
можно отпустить, и по окончании мелодии аппарат 
выключится.
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Аппарат должен выключаться автоматически, если 
он не используется в течение 3 минут. Считается, что 
включенный аппарат не используется, если нет кон-
такта электродов с кожей и не нажимается ни одна 
из кнопок.
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОбСлУЖИвАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание изделия включает 
следующее:
— внешний осмотр изделия;
— дезинфекцию электродов.

Для чистки электродов использовать стандартные 
средства дезинфекции (например, 3% раствор пе-
рекиси водорода) и мягкие салфетки без ворса.

7.2 Если предполагается не использовать аппарат в 
течение длительного времени (более 3 дней), необ-
ходимо извлечь источники питания из батарейного 
отсека блока шейных электродов.

7.3 При мигании символа батареи следует заме-
нить источники питания в соответствии с разде-
лом 8 «Порядок замены источников питания».
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8 ПОРЯДОК зАМЕНЫ 
    ИСТОЧНИКОв ПИТАНИЯ

Замена источников питания:
— открыть батарейный отсек;
— извлечь источники питания;
— установить новые источники питания*, соблюдая 
полярность;
— закрыть батарейный отсек.

* Устанавливайте только источники питания, предусмо-
тренные для данного изделия – типа LR6/AA, номиналь-
ным напряжением 1,5 В или соответствующие аккумуля-
торные батареи номинальным напряжением 1,2 В.
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9 вОзМОЖНЫЕ НЕИСПРАвНОСТИ 
    И СПОСОбЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устране-
ния приведены в табл. 9.

Таблица 9

Неисправ-
ность

возможная 
причина Способ устранения

Аппарат не вклю-
чается при на-
жатии на кнопку 
«Вкл/Выкл»

Отсутствуют эле-
менты питания

Установить комплект источ-
ников питания (см. раздел 8 
«Порядок замены источников 
питания»)

При установке 
элементов пита-
ния в батарейный 
отсек аппарата 
перепутана по-
лярность

Уточнить и при необходимо-
сти установить элементы пи-
тания в соответствии с марки-
ровкой на корпусе аппарата

Напряжение ис-
точников питания 
менее 2,2 В

Заменить источники питания 
(см. раздел 8 «Порядок заме-
ны источников питания»)

При включении 
аппарат формиру-
ет звуковые сигна-
лы и автоматиче-
ски выключается

Напряжение ис-
точников питания 
менее 2,2 В

Заменить источники питания 
(см. раздел 8 «Порядок заме-
ны источников питания»)
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Аппарат не пере-
ходит в состояние 
«Терапия»

Недос таточный 
контакт электро-
дов с кожной по-
верхностью

Плотно приложить электро-
ды аппарата к кожной по-
верхности. При необходимо-
сти предварительно смочить 
водой кожную поверхность 
в области контакта с электро-
дами или воспользуйтесь 
функцией «Терапия без кон-
троля контакта»

Аппарат не вы-
ключается авто-
матически при от-
сутствии контакта 
электродов с кож-
ной поверхно-
стью и неисполь-
зовании органов 
управления более 
3 минут

Утечка тока на 
терапевтических 
электродах аппа-
рата

Очистить и протереть 3% 
раствором перекиси водо-
рода встроенные электроды 
аппарата

Аппарат самопро-
извольно выклю-
чается во время 
работы

Напряжение ис-
точников питания 
менее 2,2 В

Заменить источники питания 
(см. раздел 8 «Порядок заме-
ны источников питания»)

«Быстрый расход» 
источников пита-
ния

Некачественные 
источники пита-
ния

Использовать качественные 
источники питания (рекомен-
дуются щелочные источники 
питания) либо аккумуляторы 
соответствующего типораз-
мера с напряжением 
не более 1,5 В

Все другие неисправности устраняются на предприятии-изгото-
вителе.
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 10 ГАРАНТИИ ИзГОТОвИТЕлЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие 
электростимулятора требованиям ТУ-9444-008- 
44148620-2008 при соблюдении потребителем 
условий и правил эксплуатации, хранения и транс-
портирования.

10.2 Срок службы изделия — 5 лет. Срок исполь-
зования изделия по назначению может значитель-
но превысить установленный изготовителем срок 
службы при соблюдении потребителем всех уста-
новленных правил эксплуатации, хранения и транс-
портировки изделия.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации — 12 меся-
цев с даты продажи. При отсутствии даты прода-
жи гарантийный срок эксплуатации исчисляется с 
даты изготовления, указанной в свидетельстве о 
приемке.

10.4 В случае обнаружения недостатков в течение 
га рантийного срока продавец (изготовитель) обя-
зуется удовлетворить требования потребителя, 
предусмотренные Законом РФ «О защите прав по-
требителей». 
Продавец (изготовитель) или выполняющая функ-
ции продавца (изготовителя) на основании дого-
вора с ним ор ганизация не отвечает за недостатки, 
если они возникли после передачи изделия потре-
бителю вследствие:
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1) нарушения потребителем правил транспорти-
ровки, хранения, ухода и эксплуатации, предусмо-
тренных настоящим руководством;
2) механических повреждений;
3) действий третьих лиц;
4) форс-мажорных обстоятельств.

10.5 Гарантийные обязательства не распространя-
ются на изделия с нарушенными заводскими плом-
бами.

10.6 В случае отказа изделия или его неисправно-
сти в период действия гарантийных обязательств, 
а также обнаружения некомплектности владелец 
изделия должен направить в адрес предприятия-
изготовителя или его представителя аппарат, руко-
водство по эксплуатации  и заявление на ремонт с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса, номе-
ра телефона, описанием неисправности, условиями 
и датой ее проявления.

Адрес предприятияизготовителя: 
ООО «ТРОНИТЕК», 620146, Россия 
г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15 
Телефон: +7 (343) 267-23-30
http://www.denascorp.ru
e-mail: corp@denascorp.ru



ЧАСТЬ 2
Инструкция

по применению
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Благодарим вас за приобретение аппарата «ДЭНАС-
Остео»! Чтобы применение аппарата было комфорт-
ным и  безопасным, пожалуйста, внимательно про-
читайте данную инструкцию.

Шея — самая мобильная и уязвимая часть позвоноч-
ника, поэтому с болью в шее сталкивается каждый 
человек независимо от  возраста и  пола. Наиболее 
часто боль и дискомфорт в шее обусловлены забо-
леваниями и  травмами шейного отдела позвоноч-
ника, мышц, связок шеи. Первый шейный позвонок 
называется атлант. В  древнегреческой мифологии 
Атлант — титан, держащий на своих плечах небес-
ный свод. Шея держит голову, и от здоровья шейно-
го отдела позвоночника, мышц, сосудов и  связоч-
ного аппарата напрямую зависит кровоснабжение 
головного мозга. В связи с этим поражение шейного 
отдела позвоночника часто сопровождается голов-
ной болью, головокружением, повышенной метео-
чувствительностью, непереносимостью душных 
помещений и  другими симптомами вегетативных 
нарушений. Поэтому к боли в шее всегда требуется 
особое внимание. Вне зависимости от клинической 
картины для  лечения и  профилактики обострений 
требуется комплекс физиотерапевтических меро-
приятий, среди которых чрескожная динамическая 
электронейростимуляция (ДЭНС) играет немало-
важную роль. Применение ДЭНС как  в  комплексе 
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с другими видами лечения, так и в виде отдельного 
метода оздоровления способствует положительной 
динамике при  многих острых и  хронических забо-
леваниях и позволяет ускорить процесс выздоров-
ления.
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1 ОблАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппарат применяется для коррекции функциональ-
ных нарушений, обусловленных поражением шей-
ного отдела позвоночника, мышц шеи и плечевого 
пояса.
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2 ПОКАзАНИЯ 
    И ПРОТИвОПОКАзАНИЯ 
    К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 Показания к применению

Болевой синдром, ограничение подвижности, мы-
шечное напряжение, головная боль, метеочувстви-
тельность и  другие функциональные нарушения, 
обусловленные заболеваниями шейного отдела по-
звоночника, мышц шеи и плечевого пояса, а также 
длительным вынужденным положением, тяжелой 
физической работой и другими причинами.

2.2 Противопоказания к применению

Абсолютные:
— индивидуальная непереносимость электриче-

ского тока;
— наличие имплантированного кардиостимулято-

ра.

Относительные:
— эпилептический статус;
— новообразования любой этиологии и локализа-

ции;
— острые лихорадочные состояния невыясненной 

этиологии;
— тромбозы вен;
— состояние острого психического, алкогольного 

или наркотического возбуждения.
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Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание! При наличии вышеперечисленных противопоказа-
ний о возможности применения аппарата необхо-
димо проконсультироваться с врачом.

В  случае индивидуальной непереносимости, когда 
во время проведения сеанса наблюдается ухудше-
ние самочувствия или  усиление боли, необходимо 
закончить воздействие и  проконсультироваться 
с врачом.

Запрещено применять аппарат при наличии кож-
ных заболеваний и признаков воспаления кожи, а 
также на поврежденных участках кожи, если они 
расположены в зоне стимуляции.

При возникновении аллергических реакций в об-
ласти контакта электродов аппарата с кожей 
следует немедленно прекратить использование 
аппарата и обратиться к врачу.
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Внимание!

3 СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ
    вИДАМИ лЕЧЕНИЯ

Сочетанное применение нескольких лечебных 
средств, способных повлиять на различные звенья 
болезни и  обладающих потенцирующим (взаимно 
усиливающим) действием, позволяет обеспечить 
максимальный результат и  добиться высокой эф-
фективности лечения даже в тяжелых случаях.

Применение аппарата может сочетаться с другими 
методами физиотерапии: грязелечением, приемом 
минеральных вод и  минеральных ванн, теплоле-
чением, криотерапией, ингаляционной терапией, 
механотерапией, массажем, лечебной физкульту-
рой, мануальной терапией, фототерапией, элек-
тро- и  магнитотерапией, любой медикаментозной 
терапией, фитотерапией и  гомеопатией. В случае 
применения нескольких лечебных факторов реко-
мендуется проводить процедуры в один день с ин-
тервалом в 2–3 часа.

При  лечении аппаратом для  определения опти-
мального сочетания процедур применение других 
физиотерапевтических методов необходимо со-
гласовать с врачом.
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4 УСлОвИЯ И ПОРЯДОК
    ПРОвЕДЕНИЯ лЕЧЕНИЯ 
    АППАРАТОМ

4.1 Для  проведения процедур специальных усло-
вий не  требуется. Во  время воздействия можно 
сидеть или  лежать в  удобном положении. После 
окончания воздействия рекомендуется спокойный 
отдых в течение 10–15 минут.

4.2 Во время процедуры определение интенсивно-
сти (мощности) электростимуляции осуществляется 
индивидуально, на  основании субъективных ощу-
щений пациента. Мощность электростимуляции ус-
ловно подразделяется на три уровня.

Первый, минимальный уровень (УМ-1)  — пациент 
не  испытывает никаких ощущений или  чувствует 
легкую вибрацию под  электродами. Применяется 
в  тех случаях, когда воздействие не  должно быть 
интенсивным: у  детей, пациентов с  заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия, артериальная гипотензия, синдром 
вегетососудистой дистонии). Пациентам, у которых 
наблюдаются частые головные боли, головокруже-
ния, лечение необходимо проводить также при ми-
нимальном уровне мощности.

Второй, комфортный уровень (УМ-2)  — паци-
ент ощущает вибрацию, приятное покалывание 
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Внимание!

Внимание!

или легкое жжение, но ощущения не болезненные. 
Применяется при слабых болях и болях средней ин-
тенсивности. Это наиболее часто рекомендуемый 
уровень мощности.

Третий, максимальный уровень (УМ-3)  — пациент 
ощущает болезненное покалывание или  жжение. 
Такая интенсивность воздействия может сопрово-
ждаться непроизвольным сокращением мышц ря-
дом с электродами. Применяется при выраженном 
болевом синдроме.

На  этапах лечения уровень мощности электро-
стимуляции может увеличиваться и уменьшать-
ся в  зависимости от  изменения степени индиви-
дуальной чувствительности пациента и по мере 
уменьшения боли.

Контроль уровня мощности осуществляется 
субъективно, по  ощущениям пациента. Не  следу-
ет превышать порог переносимости боли.
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4.3 Программы стимуляции

Основные пользовательские параметры программ

Символ 
экрана Название

Длитель-
ность 
(мин)*

Область применения**

1 Терапия 
боли 20 При  наличии интенсивной 

боли в области шеи

2 Релакса-
ция 15

При мышечном напряжении 
с  отсутствием болевого син-
дрома

3 Головная 
боль 20

При  перенапряжении мышц 
и дискомфорте в области шеи 
в сочетании с головной болью

4
Метеочув-
ствитель-
ность

20

При  перенапряжении мышц 
и дискомфорте в области шеи 
в  сочетании с  метеочувстви-
тельностью

* Время, частоты, и  модуляция параметров устанавливаются ав-
томатически, в зависимости от назначения программы.

** Выбор программы осуществляется с  учетом доминирующей жа-
лобы. Более подробная информация по  применению чрескожной ди-
намической электронейростимуляции при  различных заболеваниях 
содержится в Практическом руководстве по динамической электро-
нейростимуляции / Рявкин  С. Ю., Власов  А. А., Николаева  Н. Б., Сафро-
нов А. А., Умникова М. В. Екатеринбург: Токмас-Пресс, 2011.
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Внимание!

Внимание!

Внимание! Конструкция блока шейных электродов и  преду-
становленные параметры программ рассчитаны 
на применение аппарата у взрослых и детей стар-
ше 12 лет.

4.4 Порядок проведения процедуры

Перед процедурой необходимо освободить об-
ласть шеи от токопроводящих украшений (це-
почки из металла и т.п.).

Порядок действий при проведении процедуры

1. Закрепить блок электродов с помо-
щью фиксирующих ремней на  задней 
поверхности шеи так, чтобы оба элек-
трода плотно прилегали к коже, и  вклю-
чить аппарат.

Не затягивайте чрезмер-
но туго фиксирующие 
ремни.

До и после процедуры электроды аппарата следу-
ет обрабатывать стандартным дезинфицирую-
щим раствором (например, 3 % раствором пере-
киси водорода). Хранить аппарат необходимо 
с сухими электродами.

Внимание!
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2. Выбрать программу стимуляции* 
с  помощью кнопки выбора программ. 
При нажатии на эту кнопку происходит 
циклическое переключение программ: 
1 → 2 → 3 → 4 → 1 → ...

Проверить наличие контакта электродов с  ко-
жей. При  достаточном контакте обоих электродов 
на экране включены два индикатора контакта. Если 
какой-либо электрод недостаточно плотно прилега-
ет к коже, то соответствующий индикатор не вклю-
чается.

Если аппарат не может определить наличие контак-
та, воспользуйтесь функцией «Терапия без контроля 
контакта».

Функция «Терапия без контроля контакта» позво-
ляет проводить процедуру при неустойчивом кон-
такте электродов с телом пациента. Для включения 
функции «Терапия без контроля контакта» нажать 
кнопку  и удерживать в нажатом состоянии до на-
чала мигания обоих символов контакта с кожей.

Выбор программы осуществляется с  учетом доминиру-
ющей жалобы. Более подробная информация по примене-
нию чрескожной динамической электронейростимуляции 
при различных заболеваниях содержится в Практическом 
руководстве по  динамической электронейростиму-
ляции / Рявкин  С. Ю., Власов  А. А., Николаева  Н. Б., Сафро-
нов А. А., Умникова М. В. Екатеринбург: Токмас-Пресс, 2011.

*
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Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Функция «Терапия без контроля контакта» дей-
ствует в течение одного сеанса. Для примене-
ния этой функции при очередном сеансе необхо-
димо повторное включение функции.

3. Установить необходимый уровень 
мощности стимуляции с помощью кно-
пок регулировки мощности. Для  нача-
ла стимуляции необходимо, чтобы был 
установлен уровень мощности больше 
нуля.

Если во  время стимуляции контакт электродов 
с  кожей отсутствует более 10 секунд, процедура 
будет остановлена. После этого повторный запуск 
программы возможен только с начального этапа.

На  этапах лечения уровень мощности электро-
стимуляции может увеличиваться и уменьшать-
ся в  зависимости от  изменения степени индиви-
дуальной чувствительности пациента и по мере 
уменьшения боли.

Контроль уровня мощности осуществляется 
субъективно, по  ощущениям пациента. Не  следу-
ет превышать порог переносимости боли.

Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (артериальная гипертензия, артериаль-
ная гипотензия, синдром вегетативной дисто-
нии), а  также страдающим частыми приступа-
ми головной боли рекомендуется устанавливать 
только минимальный уровень мощности.
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Внимание!

4. После окончания процедуры аппарат издаст зву-
ковой сигнал и закончит лечебное воздействие. Не-
обходимо снять блок шейных электродов и прове-
сти гигиеническую обработку электродов.

До  и  после процедуры электроды аппарата сле-
дует обрабатывать стандартным дезинфици-
рующим раствором (например, 3 % раствором 
перекиси водорода). Хранить аппарат необходимо 
с сухими электродами.
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ТАлОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ

Наименование: ДЭНАС-Остео 

Серийный номер изделия______________________

Дата изготовления____________________________

Дата покупки_________________________________

Владелец ____________________________________

Адрес: _______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Телефон____________________________ домашний

 ___________________________________ рабочий

Дата отправки в ремонт________________________

Причина отправки в ремонт____________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



Отметка о ремонте____________________________

Подпись должностного лица предприятия, 
ответственного за приемку после ремонта________

Изделие проверено, претензий к комплектации, 

внешнему виду не имею.

Подпись покупателя ___________________________  

Дата получения_______________________________

Гарантия на отремонтированное изделие составляет    
6 месяцев с момента получения изделия из ремонта. Если 
гарантийный срок с момента приобретения изделия со-
ставляет более 6 месяцев, то гарантия исчисляется по 
большему сроку. Также гарантийный срок увеличивается 
на время нахождения изделия в ремонте.
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СвИДЕТЕлЬСТвО О ПРИЕМКЕ

Электростимулятор чрескожный ДЭНАС-Остео соот-
ветствует требованиям ТУ 9444-008-44148620-2008 
и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления:

Серийный номер:

Отметка о приемке:

Подпись продавца: ____________________________

Дата продажи: _______________________________

С условиями гарантии ознакомлен, изделие прове-
рено, претензий к комплектации, внешнему виду не 
имею.

Подпись покупателя: ___________________________

Дата: ________________________________________
Внимательно осматривайте аппарат при покупке!  Дефекты 
корпуса или дисплея (царапины, трещины, сколы) не являются га-
рантийными случаями. Аппараты с такими дефектами обмену, 
ремонту или возврату по гарантии не подлежат. Гарантийный 
срок эксплуатации исчисляется с даты продажи. При отсут-
ствии даты продажи гарантийный срок эксплуатации исчисля-
ется с даты изготовления.


